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pH-Fix 4.5-10 
benzi pentru determinarea pH-ului 

 
 
Continut: 
100 benzi testare 
1 scala colorimetrica 4.5-10 
 
Instructiuni de utilizare: 
1. Introduceti banda de testare pentru o secunda in solutie (aveti grija sa 
introduceti toate zonele de testare in solutie) 
2. Scuturati banda de testare de surplusul de lichid 
3. Comparati cu scala colorimetrica 
 
Pentru determinarea pH-ului din urina, colectati prima urina dimineata si 
introduceti un test pentru 1 secunda, astfel incat sa fie acoperite toate cele 3 zone 
de testare. Asteptati 2 minute si comparati cu scala colorimetrica. 
 

 
 

Va rugam sa consultati si instructiunile originale care insotesc produsul! 
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