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4,0 ml Probe

Säubern

Mischen

Mischen Messung

® NANOCOLOR  Rundküvettentest
Peroxid 2

 985 871 0,03 - 2,00   mg/l H O2 2  (8)711  620 nm

200 µl (0,2 ml) R2

5´00 min
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1 x NANOFIX R3

1 2

dest.
Wasser

4,0 ml

. . .

1

2 7

NULL-Messung Ansatz NULL

wie oben

Art.-Nr. Messbereich Methode Wellenlänge

pH
4-10
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